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MEDIKOKIM

KULLANIM METODU

FESTERMED
YETISKIN EL SABITLEME BANDI

MODEL: QRB
REF. NO :QRB 2013

Kan dolasimini
Bandi bilege gecirin. engellemeyecek sekilde
bilege sarin.

Velkro kilidini kapatin. Bandin kayisini sabit bir
noktaya baglayarak hareketi
sinirlayin.
|> Non-steril D Tek kullanimlik

/A\ D Yirtik ve delik posetleri kullanmayiniz




meDiKOKim’
KULLANIM METODU

FESTERMED

YETISKIN AYAK SABITLEME BANDI

MODEL : AYAHK
REF. NO : ALH 2002

Bandi bilege yerlestirin Kan dolasimini Bandin bir ucundaki
engellemeyecek sekilde velkro Kilidi bandin
bilede sarin uzerindeki taylt

karsiligina ilistirin

et \
Gerekirse guvenlik icin Bandin kordonlarini sabit bir
bandin kordonlarini bilege noktaya baglayarak hareketi
bir kez dolayin sinirlandirin

A ~— Gama isini ile sterilize edilmis [ Tek kullanimlik

[ TekKrar sterilize edilmez = Yirtik ve delik posetleri Kullanmayiniz
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meDiKOKim’
KULLANIM METODU
FESTERMED

VETISKIN BACAK SABITLEME BANDI

MODEL : BACAK
REF. NO : ALH 2003
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Bandi bacaga yerlestirin

Kan dolasimini
engellemeyecek sekilde
bilede sarin

Bandin bir ucundaki
velkro Kilidi bandin
uzerindeki taylt

karsiligina ilistirin

N\

Gerekirse guvenlik icin
bandin kordonlarini bilege
bir kez dolayin

Bandin kordonlarini sabit bir
noktaya baglayarak hareketi
sinirlandirin

A ~— Gama isini ile sterilize edilmis [ Tek kullanimlik

[ TekKrar sterilize edilmez = Yirtik ve delik posetleri Kullanmayiniz



.... B
P e

meDiKOKim’
KULLANIM METODU
FESTERMED DEWX

VETISKIN AYAK SABITLEME BANDI

MODEL : AYAK
REF. NO : ALH 2007
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Bandi bilege yerlestirin Kan dolasimini engellemeyecek
sekilde bilede sarin
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Bandin bir ucundaki velkro Kilidi Bandin baglanti kayisini sabit bir
bandin tizerindeki tuylt karsiligina noktaya baglayarak hareketi

ilistirin sinirlandirin

A ~— Gama isini ile sterilize edilmis [ Tek kullanimlik

[ TekKrar sterilize edilmez = Yirtik ve delik posetleri Kullanmayiniz
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meDiKOKim’
KULLANIM METODU
FESTERMED DEWX

VETISKIN €L SABITLEME BANDI

MODEL : €L
REF. NO : ALH 2006

Bandi bilege yerlestirin Kan dolasimini engellemeyecek
sekilde bilede sarin

Bandin bir ucundaki velkro Kilidi Bandin baglanti kayisini sabit bir
bandin tizerindeki tuylt karsiligina noktaya baglayarak hareketi
ilistirin sinirlandirin

A ~— Gama isini ile sterilize edilmis [ Tek kullanimlik

[ TekKrar sterilize edilmez = Yirtik ve delik posetleri Kullanmayiniz



meDiKOKim’
KULLANIM METODU
FESTERMED

YETISKIN €L SABITLEME BANDI

MODEL : €L
REF. NO : ALH 2001

Bandi bilege yerlestirin Kan dolasimini Bandin bir ucundaki
engellemeyecek sekilde velkro Kilidi bandin
bilede sarin uzerindeki taylt

karsiligina ilistirin

Gerekirse guvenlik icin Bandin kordonlarini sabit bir
bandin kordonlarini bilege noktaya baglayarak hareketi
bir kez dolayin sinirlandirin

A ~— Gama isini ile sterilize edilmis [ Tek kullanimlik

[ TekKrar sterilize edilmez = Yirtik ve delik posetleri Kullanmayiniz
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KULLANIM METODU
FESTERMED METAL

YETISKIN AYAK SABITLEME BANDI

MODEL : AYAK
REF. NO : ALH 2012

| |

Bandi bilege yerlestirin

AT\

Bandin bir ucundaki velkro Kilidi
bandin tizerindeki tuylt karsihigina
ilistirin

A ~— Gama isini ile sterilize edilmis

[ Tekrar sterilize edilmez

Kan dolasimini engellemeyecek
sekilde bilege sarn

Bandin kordonunu sabit bir noktaya
baglayarak hareketi sinirlandirin

[ Tek kullanimlik

= Yirtik ve delik posetleri Kullanmayiniz
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meDiKOKim’
KULLANIM METODU
FESTERMED METAL

YETISKIN EL SABITLEME BANDI
MODEL : €L
REF. NO : ALH 2011

Band bilege yerlestirin Kan dolasimini engellemeyecek
sekilde bilede sarin

£ N\

Bandin bir ucundaki velkro kilidi Bandin kordonunu sabit bir noktaya
bandin uzerindeki tuylt karsihidina baglayarak hareketi sinirlandirin
ilistirin

A ~— Gama isini ile sterilize edilmis [ Tek kullanimlik

[ TekKrar sterilize edilmez = Yirtik ve delik posetleri Kullanmayiniz





