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MENIKOKIM

Kuuanim meTonu

STAENDERMED $C

ENDOTRAKIYEL TUP SABITIEME BAADI

MODEL : SiLIKONLU MODEL
REF.NO:ETH SC101-ETH SC 102
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Sabitleme bandinin
silikonlu kismini kantiliin
lizerine yerlestirin.
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Bandin silikonlu kismini kantiile dolayin.

Sabitleme bantlarinin Bandin iki ucunu velkro ile tiipiin agizda hareket
uclarint boynun arkasina getirin. birbirine sabitleyin. etmedigini kontrol
edin.

A D Gama sint ile DTekkuHammhk

sterilize edilmistir

D Tekrar sterilize olamaz D Yirtik ve delik posetleri kullanmayiniz
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MENIKOKIM
KUWANIM METODU

STAENDERMED SCTP

ENDOTRAKIYEL TUP SABITIEME BANDI

MODEL : SILIKONLU MODEL iKi PARCALI
REF.NO :ETH SCTP
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Sabitleme bandinin uzun pargasini Sabitleme bandinin
hastanin boynuna dolayin ve One, silikonlu kisnmini kantiliin
yanaklara dogru getirin. lizerine yerlestirin.

Bandi kantile Kisa bandin iki Ttiptin agizda
dolayin ve ucundaki velkrolari hareket
arkaya dogru boyna doladiginiz diger etmedigini
getirin. parcanin iizerine kontrol edin.
ilistirin.

A D Gama isini ile D Tek kullanimlik

sterilize edilmistir

D Tekrar sterilize olamaz D Yirtik ve delik posetleri kullanmayiniz
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MENIKOKIM
KUWANIM METODU

STAENDERMED ST

ENDOTRAKIYEL TUP SABITIEME BANDI

MODEL :STiCKERLI MODEL
REF.NO:ETH 101-ETH 102

Bandin dar kisminda Bandin dar kismini Her iki ucu bant
bulunan yapiskanl yapiskanli etiket kaniile kantilii saracak
bandin kagut etiketini gelecek sekilde sekilde kantile
soktin. yerlestirin. dolayin.

Sabitleme bandinin Bandin iki ucunu Tiipiin agizda

uc¢larini boynun velkro ile boynun hareket etmedigini
arkasina dogru getirin. arkasinda birbirine kontrol edin.
sabitleyin.

A D Gama isini ile D Tek kullanimlik

sterilize edilmistir

D Tekrar sterilize olamaz D Yirtik ve delik posetleri kullanmayiniz
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MEDIKOKIM
KUWlAnim mMeToODU

STAENDERMED STTP

ENDOTRAKIYEL TP SABITIEME BANDI

MODEL :STICKERLI MODEL iKi PARCALI
REF.NO:ETH STP
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Sabitleme bandinin uzun Bandin dar kisminda Bandin dar kismini
pargasini hastanin boynuna bulunan yapiskan bandin yapiskanli etiket kantile
dolayin ve 6ne, yanaklarina kagut etiketini sokiin. gelecek sekilde yerlestirin.

dogru getirin.
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Her iki ucu bant kaniilii  Kjsq bantin iki ucundaki velkrolart  Kisa bantin iki ucundaki

saracak sekilde kantile boyna doladiginiz diger parcanin velkrolari
dolayin. lizerine ilistirin. boyna doladiginiz diger
parcanin

lizerine ilistirin.

A D Gama isini ile D Tek kullanimlik

sterilize edilmistir

D Tekrar sterilize olamaz DYlmk ve delik posetleri kullanmayiniz
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MEDIKOKIM

KUWlANIiM METODU

STAENDERMED CLP

ENDOTRAKIYEL TUP SABITEME BANDI

MODEL :KEMPLI MODEL
REF.NO:ETH CLP 101-ETH CLP 102
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Bandin klempli boliimiini Bandin uglarint hastanin ense kismina
hastanin dudaginin tizerine getirerek velkro ile
gelecek sekilde yerlestirin. sabitleyin.
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Endotrakiyel kantilii klempin Klempi sikarak Klempin kantilii sabitledigini ve
yuvasindan gegirerek kandtilii sabitleyin. bandin hastanin boynunu
hastanin agzina yerlestirin. stkmadan sabitlendigini

bir kez daha kontrol edin.

A [> Gama sint ile [> Tek kullanimlik

sterilize edilmistir

D Tekrar sterilize olamaz D Yirtik ve delik posetleri kullanmayiniz



mepiKoKim
KuuAanim mMeTonv

STAENDERMED CLPTP

ENDOTRAKIYEL TUP SABITIEME BANDI

MODEL : KLEMPLi MODEL iKi PARCALI
REF.NO: ETHCLP TP
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Sabitleme bandinin uzun Bandin klempli boliimiinii Endotrakiyel kantilii klempin
parc¢asint hastanin boynuna hastanin dudaginin tizerine yuvasindan gegirerek hastanin
dolayin ve dne, yanaklarina gelecek sekilde yerlestirin. agzina yerlestirin.

dogru getirin.
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Klempi sikarak Kisa bandin iki ucundaki Klempin kaniilii
kantilii sabitleyin. velkrolari boyna doladiginiz sabitledigini ve bandin
diger parcanmin lizerine ilistirin. hastanin boynunu
bir kez daha kontrol edin. sitkmadan sabitlendigini

bir kez daha kontrol edin.

A D Gama isint ile D Tek kullanimlik

sterilize edilmistir

[> Tekrar sterilize olamaz D Yirtik ve delik posetleri kullanmayiniz
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